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Liquick- Cor FERRUM 
 
Название набора 

  
Кат. № 

Liquick Cor-FERRUM mini  3-247 
Liquick Cor-FERRUM 30  3-257 
Liquick Cor-FERRUM 60  3-258 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Диагностический набор для определения концентрации железа.  
Набор предназначен как для мануального определения, так и 
для определений при помощи автоматических анализаторов. 
Реагенты должны использоваться только для диагностики in 
vitro, квалифицированным лабораторным персоналом, в целях, 
для которых они предназначены, в соответствующих 
лабораторных условиях. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Железо – самый распространенный микроэлемент в организме  
в большом количестве. Основная часть железа в организме 
сосредоточена в молекуле гема, входящей в состав 
гемоглобина, миоглобина, каталазы, пероксидазы и 
цитохромов. Железо депонируется в форме, связанной с 
ферритином или гемосидерином, а переносится с помощью 
трансферрина. Определение содержания железа особенно 
важно при диагностике различных типов анемии. 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Кoлориметрический метод с ферpозином без депротеинизации. 
Ионы железа (Fe3+), связаные в крови с трансферрином, 
высвобождаются в кислой среде в присутствии детергентов,  
а затем восстанавливаются до ионов железа (Fe2+) при участии 
аскорбата. Ионы железа (Fe2+) реагируют с натриевой солью  
3-(2-пиридил)-5,6-бис(2-[4-фенилсульфокислота])-1,2,4-
триазина (ферозина), образуя окрашенный комлекс. Ионы меди 
Cu2+ связываются тиомочевиной. Интенсивность окраски 
прямо пропорциональна содержанию железа. 
 
РЕАГЕНТЫ 
Состав набора 

 
Liquick Cor-

FERRUM 
mini 

Liquick Cor-
FERRUM 

30 

Liquick Cor-
FERRUM 

60 
1-FERRUM 2 x 25 мл 5 x 25 мл 5 x 50 мл 
2-FERRUM 1 x 10 мл 1 x 25 мл 1 x 50 мл 
3-STANDARD 1 x 1 мл 1 x 2 мл - 
   
3-STANDARD эталонный раствор ионов железа – 10 мкмоль/л  
(56 мкг/дл). 
 
При температуре 2-8ºC, реагенты сохраняют стабильность  
в течение всего срока годности, указанного на упаковке. Реагенты 
на борту аппарата при температуре 2-10ºC стабильны 11 недель.  
   
Концентрации компонентов в реагентaх 
1-FERRUM 
лимонная кислота (pH 1,9) 200 ммоль/л 
тиомочевина 90 ммоль/л 
детергент 6% 
2-FERRUM  
аскорбат натрия 125 ммоль/л 
хлорид натрия 50 ммоль/л 
натриевая соль 3-(2-пиридил)-5,6-бис(2-[4-
фенилсульфокислота])-1,2,4-триазин (ферpозин) 

> 5 ммоль/л 

консерванты 0,2% 
  
Предупреждения и примечания 
� Хранить от света и загрязнений! 

 

 
� Реагенты должны использоваться только по назначению, 

квалифицированным лабораторным персоналом,  
в соответствующих лабораторных условиях. 

� Загрязненная посуда является основным источником 
загрязнений. Во избежание загрязнения пробы ионами 
железа, рекомендуется использовать одноразовую  

� пластмассовую посуду. В случае использования 
стеклянной посуды, необходимо ее на несколько часов 
замочить в 2М растворе HCl, а затем тщательно промыть 
дистиллированной водой. 

� Реактив 1-FERRUM (Кат. № 3-261) можно заказать 
отдельно. 

� 1-FERRUM и 3 – Стандарт соответствуют критериям 
классификации согласно постановлению (ЕС ) № 
1272/2008. 

Ингредиенты:  
1-FERRUM содержит полиэтиленгликоль моноалкил эфира. 
3 – Стандарт содержит соля́ная кислота́. 
Опасность 

H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и 
повреждения глаз. 
EUH208 Содержит тиомочевины. Может вызвать 
аллерическую реакцию (1-FERRUM). 
EUH208 Содержит - 1- [1,3-бис (гидроксиметил) 

-2,5-диоксо имидазолидин-4-ил] -1,3-бис (гидроксиметил) 
мочевина.. Может вызвать аллерическую реакцию  
(2-FERRUM). 
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
P303+361+P353 При попадании на кожу (или волосы): 
Немедленно снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу 
водой/под душем. 
P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. 
P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр или к 
врачу. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
� автоматический анализатор либо фотометр, позволяющий 

снимать показания при длине волны 550 нм;  
� термостат на 37ºC; 
� общее лабороторное оборудование; 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Сыворотка без следов гемолиза, помещенная в пластмассовые 
пробирки. 
Эритроциты необходимо быстро отделить от сыворотки.  
Сыворотка может храниться  в течение 6 часов при 
температуре 15-25ºС, либо 3 дня при температуре 2-8ºС.  
Тем не менее, рекомендуется выполнение анализов на свежем 
биологическом материале! 
 
ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Адаптации для анализаторов предоставляются сервисной 
службой по запросу. 
 
Определение мануальное 
длина волны 550 нм  
температура 37°C 
кювета 1 см 
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Метод Reagent Start 
В кювету поместить: 

 
образец 
холостой 

(ОХ) 

образец 
исследуемый 

(ОИ) 

образец 
стандартный 

(ОС) 
1-FERRUM 1000 мкл 1000 мкл 1000 мкл 

Подогреть до температуры определения. Затем добавить: 
стандарт - - 80 мкл 
сыворотка - 80 мкл - 
вода дистилли- 
рованная 

80 мкл - - 

Тщательно перемешать, инкубировать 10 минут. Отчитать 
коэффициент поглощения А2 образцов стандартных (ОС)  
и образцов исследуемых (ОИ) относительно образца холостого 
(ОХ). Коэффициент поглощения стабилен 30 минут. 
Рассчитать смену поглащения по формуле: 

2-FERRUM 200 мкл 200 мкл 200 мкл 
Тщательно перемешать, по 5 минутах инкубации отчитать 
коэффициент поглощения А1 образцов стандартных (ОС)  
и образцов исследуемых (ОИ) относительно образца холостого 
(ОХ). Затем добавить: 
∆A = (A2 - 0,84A1) 
Коэффициент 0,84 компенсирует падение поглащения после 
добавления 2-FERRUM. 
 
Расчёт результатов 

концентрация 
железа 

= 
∆A(ОИ) 
∆A(ОС) 

x 
концентрация 
стандарта 

 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 10 

сыворотка  мкг/дл мкмоль/л 

дети новорожденные 100 – 250 17,9 – 44,8 

дети (млоденцы) 40 – 100 7,2 – 17,9 

дети 50 – 120 9,0 – 21,5 
женщины 50 – 170 9,0 – 30,4 

мужчины 65 – 175  11,6 – 31,3  
Каждой лаборатории рекомендуется разработать свои 
собственные нормы, характерные для обследуемого 
контингента. 
 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для внутреннего контроля рекомендуется использовать 
контрольные сыворотки CORMAY SERUM HN (Кат.№ 5-172) 
и CORMAY SERUM HP (Кат.№ 5-173) для каждой серии 
измерений. 
При мануальнoм методe для калибровки рекомендуется 
использовать IRON STANDARD 56 (Кат. № 5-133) или  
3-STANDARD прилагаемой к набору. 
Для калибрации автоматических анализаторов рекомендуется 
использовать CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1  
(Кат. № 5-174; 5-176). В качестве 0-калибратора рекомендуется 
использовать деионизованную воду. 
Калибровочную кривую следует составлять каждые 11 недель, 
при каждой смене лота реагентoв или в случае когда 
определения контрольных сывородок не помещаются 
в обозначенном диапазоне. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Эти метрологические характеристики были получены при 
использовании автоматического анализатора Biolis 24i 
Premium. Результаты, полученные на других анализаторах и 
вручную, могут отличаться. 
 
� Чувствительность: 3,6 мкг/дл (0,644 мкмоль/л). 
 
� Линейность: до 1000 мкг/дл (179 мкмоль/л).  
Для более высоких концентраций необходимо разбавить 
образец 0,9% раствором NaCl, определение повторить, 
результат умножить на коэффициент разбавления. 
 
 
 

� Специфичносит / Интерференция 
Аскорбат до 62 мг/л, билирубин до 20 мг/дл, триглицериды до 
1000 мг/дл и медь до 500 мкг/дл не влияют на результаты 
определений. Гемоглобин интерферирует даже в небольшом 
количестве. 
 
� Точность  

Повторяемость  
(между сериями) n = 10 

Среднее 
[мкг/дл] 

SD 
 [мкг/дл] 

CV 
[%] 

уровень 1 
уровень 2 

33,86 
317,54 

0,47 
1,76 

1,39 
0,55 

Воспроизводимость 
(изо дня в день) n = 10 

Среднее 
[мкг/дл] 

SD 
 [мкг/дл] 

CV 
[%] 

уровень 1 
уровень 2 

243,77 
65,91 

1,97 
1,39 

0,81 
2,10 

� Сравнение метода 
Сравнение между реагентом CORMAY (y) и другим 
коммерчески доступным тестом (x) с использованием 102 проб 
дало следующие результаты: 
y = 0,9325 x + 7,8482 мкг/дл;  
R = 0,9925  (R – коэффициент корреляции) 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
IRON STANDARD 56 проверяется референсным методом 
спектрофотометрии. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Поступать согласно местным требованиям. 
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